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RESOLUCION ADMINISTRATIVA RPCD N° 001/2024
La Paz, 11 de enero de 2024

VISTOS:

El Informe AISEM/DT/UPME/INF/00031/24 de 10 de enero de 2024; el Documenio Base de
Contratacion del proceso de contratacion “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y NO
MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO DEL MUNICIPIO DE YACUIBA, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL
NACIONAL", y todo lo que convino ver y se fuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 37 de la Constitucién Politica del Estado, determina que el Estado tiene la
obligacién indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en
una funcién suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizard la promocién de la
salud y la prevencion de las enfermedades.

Que las Normas Bdsicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios (NB-SABS)
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, tienen como objefivo
establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administracion de
bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el marco de la Ley N°
1178 de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.

Que mediante Decreto Supremo N° 3293 de 24 de agosto de 2017, se crea la Agencia de
Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) como una institucién publica
descentralizada de derecho publico, con personalidad juridica, autonomia de gestion
administrativa, financiera, legal y técnica y patimonio propio, bajo tuicion del Ministerio de
Salud (hoy Ministerio de Salud y Deportes).

Que el Articulo 3 del citado Decreto Supremo dispone que la AISEM, tiene como finalidad
ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de
Cuarto Nivel de Salud, en el marco de las competencias otorgadas al Ministerio de Salud (hoy
Ministerio de Salud y Deportes).

Que por Decreto Supremo N° 3631 de 01 de agosto de 2018, se declara de interés del nivel
central del Estado el equipamiento como componente de la infraestructura hospitalaria de
trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel y se autoriza a la
Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM la contratacion directa
de bienes y servicios para dicho fin. Asimismo, el Paragrafo Il del Articulo 3 de la citada norma,
dispone que el procedimiento para la contratacién directa de bienes y servicios, serd
reglamentado por la AISEM mediante Resolucién expresa.

Que los Incisos b) y c) del Articulo 22 del "Reglamento de Contratacion Directa en el marco
del Decreto Supremo N° 3631 de 01 de agosto de 2018", aprobado mediante Resolucion

Administrativa N° 075/2023 de 17 de octubre de 2023, establecen que el Responsable del
Proceso de Contratacion Directa (RPCD) tiene, enire ofros, como principales funciones
autorizar el inicio del proceso de contrataciéon y aprobar el DBCD para su invitacién mediante
nota expresa y aprobar el DBCD mediante Resolucion expresa, después de las consultas
escritas con las enmiendas, si existiere.
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Asimismo, el Inciso i) del Articulo 23 del citado Reglamento, establece que la Direccién Técnica
deberd preparar, cuando corresponda aclaraciones y enmiendas a las especificaciones
técnicas; Igualmente, el punto 23 del Arficulo 44 de la misma norma, en cuanto al
procedimiento de Contratacion Directa, sefiala que la Unidad Solicitante, tiene la actividad
de preparar, cuando corresponda, aclaraciones y enmiendas a las especificaciones técnicas.

Que mediante Nota AISEM/RPCD/009/23 de 28 de diciembre de 2023, el RPCD autoriza el inicio
de proceso de Contratacion Directa y aprueba el Documenio Base de Confratacién Directa
de Bienes (DBCD) para la “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y NO MEDICOS PARA EL
HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO DEL MUNICIPIO DE YACUIBA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL";
instruyendo a la Unidad Administrativa publicar la invitacién y/o convocatoria de dicho
proceso de contratacion; emitiéndose las notas externas del cite AISEM/DAF/CE/01506/23 al
AISEM/DAF/CE/01523/23, todas de 28 de diciembre de 2023, de invitacion para la
presentacion de propuestas, conforme lo establecido en el Inciso b) del Articulo 22 del
Reglamento de Contratacién Directa aprobado por Resolucion Administrativa N° 075/2023.

Que en fecha 28 de diciembre de 2023, se publicé en la pdgina Web de la AISEM, la
convocatoria para el mencionado proceso de contratacion.

Que a través del Acta AISEM/CD/DS/02/2023 de 08 de enero de 2024, se llevd a cabo la
Reunidn de Aclaracion.

Que el mencionado Documento Base de Contratacion Directa de Bienes, en su numeral 4.1
sefnala que la entidad convocante podrd ajustar el DBCD con enmiendas, por iniciativa propia
o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la
Resolucién de Aprobacién del DBCD; asimismo, el numeral 4.2 sefiala que el DBCD sera
aprobado por Resolucién expresa del RPCD, misma que serd nofificada a los potenciales
proponentes via correo electrénico.

Que por Informe AISEM/DT/UPME/INF/N° 00031/24 de 10 de enero de 2024, el Técnico | - Puesta
en Marcha y Equipamiento |, concluyé que producto de la atencién de las consultas, se han
realizado 28 enmiendas al Documenio Base de Contratacién Directa “ADQUISICION DE
EQUIPOS MEDICOS Y NO MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO DEL
MUNICIPIO DE YACUIBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO HOSPITALES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL", recomendando su aprobacién con las citadas
enmiendas.

Que mediante Resolucién Administrativa N° 056/2023 de 28 de agosto de 2023, se designa
como Responsable del Proceso de Contratacién Directa (RPCD) al Director Técnico de la
AISEM, de todas las contrataciones directas autorizadas o que se autoricen mediante Decreto
Supremo especifico.

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratacién Directa, en ejercicio de sus atribuciones
conferidas mediante Resolucidn Administrativa N° 056/2023 de 28 de agosto de 2023,
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RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Documento Base de Conlratacion Directa (DBCD) del Proceso de
Coniratacién “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y NO MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE TERCER
NIVEL GRAN CHACO DEL MUNICIPIO DEYACUIBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO
HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL", con 28 enmiendas que se
encuentran descritas en anexo, que forman parte integrante de la presente Resolucién.

SEGUNDO.- APROBAR el Informe AISEM/DT/UPME/INF/N° 00031/24 de 10 de enero de 2024,
emitido por el Técnico | - Puesta en Marcha y Equipamiento | de la Direccién Técnica.

TERCERO.- La Direccién de Administracién y Finanzas de la AISEM, queda encargada del
cumplimiento de la presente Resolucion Administrativa y noftificacion a los potenciales
proponentes con la misma.

Registrese, notifiquese, cUmplase y archivese.

Dr. Davtd Humberto Barrios Imaria

RESPONSABLE DE PROCESO DE

CONTRATACION DIRECTA - RPCD

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUC
Y EQUIPAMIENTO MEDICO
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ANEXOS ENMIENDAS

ENMIENDA 1

ITEM 7 ANALIZADOR AUTOMATICO DE ELISA

Dice: o : ";3

FUENTE DE LUZ LAMPARA HALOGENA.

Debe Decir:

FUENTE DE LUZ LAMPARA HALOGENA O EQU!VALENTE

ENMIENDA: 2

ITEM 11 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTAT!L

Dice:

SISTEMA DE ALTO FLUJO 30 L/MIN O MAYOR

Debe Deci: S -
SISTEMA DE ALTO FLUJO 25 L/MIN O MAYOR

ENMIENDA: 3

ITEM 146 BAI.ANIA DE PRECISION

Dice:

TAMANO DE PLATO 180X 180MM O MAYOR

Debe Decir: -
TAMANO DE PLATO SEGUN FABRICANTE.

ENMIENDA: 4

ITEM 51 CAMII.I.A DE EMERGENC!AS

Dice: = L

CAMILLA DE TRANSPORIE Y ATENCION DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO
_Debe Decir: o

CAMILLA DE TRANSPORTE ii ATENCION DE ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRAULICA O CON
ACCIONAMIENTO MEDIANTE MOTORES

ENMIENDA: 5

ITEM 77 ELECTROCARDIOGRAFO

Dice: + - R
100 hojas o mds de pcpel plegodo enz poro ECG
Debe Decir:

20 blocks, paquetes o roilos de popel para ECG
ENMIENDA: 6

ITEM 83: EQUIPO DE ECOGRAFIA DOPPI.ER 4D

Dice:

formato de video (chps) mpeg -4, avi u o?ro

Debe Decir:

formato de video (cllps) mpeg-4 y/o avi y/o ofro
ENMIENDA: 7

ITEM 83: EQUIPO DE ECOGRAFIA DOPPI.ER 4D

Dice: e

PANTALLA DE VISUALIZACION DE IMAGENES MEDICAS DE TIPO LCD DE ALTA RESOLUCION DE
GRAN TAMANO {ESPECIFICAR)

Debe Decir:

PANTALLA DE VISUALIZACION DE IMAGENES MEDICAS DE TIPO LCD O LED DE ALTA RESOLUCION
Y DE GRAN TAMANO

ENMIENDA: 8
ITEM 84: EQUIPO DE ECOGRAFIA FORTATII.

Dice:

5 KILOS DE GEL CONDUCTOR

Debe Deci:

50O MAS LITROS DE GEL CONDUCTOR QUE INCLUYA UN TUBO DE USO PARA EL EQUIPO




ENMIENDA: 9
ITEM 87: EQUIPO DE RAYOS X DIGITAI.

Dice:

TAMANO DE PIXEL: 139 yM O SUPERIOR
Debe Decir: ;

TAMANO DE PIXEL: 139 pM O MEJOR

ENMIENDA: 10

ITEM 87: EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL
Dice: :

o SE DEBERA ENTREGAR AL MENOS 1 CAJA DE CADA MEDIDA CONVENCIONAL DE USO
COMO MINIMO 35X43, 18X24, 20X25 CM O SEGUN CORRESPONDA EN PULGADAS CON
FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE i ANO

Debe Decir:

o SE DEBERA ENTREGAR AL MENOS | CAJA DE CADA MED!DA CONVENClONAL DE USO
COMO MINIMO 35X43, 25X30, 20X25 CM O SEGUN CORRESPONDA EN PULGADAS CON
FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 1 ANO.

ENMIENDA: 11

ITEM 87: EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Dice: - g
CON QUEMADOR CD/DVD, PUERTOS USB DISCO

Debe Decir:

CON QUEMADOR CD/DVD, PUERTOS USB

ENMIENDA: 12

ITEM 87 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Dice: e i T
COLIMADOR MANUAL (ESFECIFICAR)

Debe Decir:

COLIMADOR MANUAL O AUTOMATICO

ENMIENDA: 13

ITEM 87 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Dice: - e
DISTANCIA FOCAL DE REJILLA DE IOO CM O MENOR

Debe Decir:

DISTANCIA FOCAL DE REJILLA DE IOO CM O MEJOR

ENMIENDA: 14

ITEM 88: EQUIPO DE RAYOS X DIGITAI.

Dice: Ea paE e

SE DEBERA ENTREGAR AL MENOS 1 CAJA DE CADA MEDIDA CONVENCIONAL DE USO COMO
MINIMO 35X43, 18X24, 20X25 CM O SEGUN CORRESPONDA EN PULGADAS CON FECHA DE
VENCIMIENTO OF’ORTUNO

SE DEBERA ENTREGAR AL MENOS 1 CAJA DE CADA MEDIDA CONVENCIONAL DE USO COMO
MINIMO 35X43, 25X30, 20X25 CM O SEGUN CORRESPONDA EN PULGADAS CON FECHA DE
VENCIMIENTO OPORTUNO.

ENMIENDA: 15
ITEM 96: ESTERII.IZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLASMA

Dice:

Alimentacion electrlco monofdsica: 220 vac, 50/60 hz

Debe Decir:

Voltaje de alimentacion trifasico o bifasico a 50hz

ENMIENDA: 16

ITEM 120 I.AVADORA DESINFECTADORA
Dice: :




Voligje de ollmenfocmn 220 voc/ 50 hz

Debe Decir:

Voltgje de ollmentocmn trifasico o b|fc151co a 50hz

ENMIENDA: 17
ITEM 125 MAQUINA DE ANESTESIOLOGIA CON MONITOR

Dice:

NIBP
RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA 15 BPM MENOR A 300 BPM O MAYOR

Debe Decir:

NIBP
RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA 15 mmHg - 290 mmHg O MEJOR.

ENMIENDA: 18

ITEM 125 MAQUINA DE ANESTESIOLOGIA CON MONITOR

Dice: ‘

APNEA TIEMPO 10 S O MENOR A 60 S O MAYOR

Debe Decir: .

APNEA TIEMPO 10 S O MENOR A 40 S O MAYOR

ENMIENDA: 19

ITEM 125 MAQUINA DE ANESTESIOLOGIA CON MONITOR

LA FRECUENCIA DEL PULSO 30 BMP O MENOR A 250 BMP O MAYOR
FRECUENCIA DEL PULSO 25 BMP O MENOR A 250 BMP O MAYOR

ENMIENDA: 20

ITEM 125 MAGU]NA DE ANESTESIOLOGIA CON MONITOR

Dice: e i
VOLUMEN TIDAL DE 50O MENOR A 1500 ML O MAYOR

Debe Decir:

VOLUMEN TIDAL DE 20 O MENOR A 1500 ML O MAYOR

ENMIENDA: 21

ITEM 144: MONITOR FETAL

Dice:

CONTROL REFERENCIA(CERO), FRECUENCIA RESPUESTA DC - 0.5HZ, RANGO MEDICION 0-99
UNIDADES

Debe Decir:

CONITROL REFERENCIA(AUTO CERO)
RANGO MEDICION: 0-99 UNIDADES RELATIVAS O SUPERIOR

ENMIENDA: 22

ITEM 146 MONITOR MULTIPARAMETRICO

= __ : —

0 FILTRO DE FRECUENCIA AJUSTABLE DE15A 40HZ O MEJOR (MENOR A 15Y MAYOR A 40)
0 FRECUENCIA DE MUESTREO: 112 MPS

o UNIDADES DE MEDICION: MMHG O KPA

Debe Decir: ; '

o FILTRO DE FRECUENCIA AJUSTABLE DE 15 A 40 HZ O MEJOR (MENOR A 15 Y MAYOR A 40)

o] UNIDADES DE MEDICION: MMHG O KPA




ENMIENDA :23
ITEM 150 Pucs Servidores

dice:

CARACTERISTICAS TECNICAS
o SISTEMA PACS PARA MANEJO DE IMAGENES DIGITALES
» CONEXION CON SISTEMA DE EQUIPOS RAYOS X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,
ECOGRAFIA ETC.
SISTEMA BASADO EN WEB
BAJO PROTOCOLO DICOM
SIN LIMITE DE USUARIOS (ESPECIFICAR)
SISTEMA DE FACIL MANEJO INTUITIVO Y EN ESPANOL
NO REQUIERE DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA VISUALIZAR IMAGENES Y PERMITIRA SU
EXPORTACION A COMPUTADORES NORMALES
o DEBE INCLUIR SERVIDOR SEGUN FABRICANTE (ESPECIFICAR)
s SE DERE GARANTIZAR CONECTIVIDAD CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE EQUIPOS DE
IMAGENOLOGiA

Debe Decir:

CARACTERiSTICAS TECNICAS
e  SISTEMA PACS PARA MANEJO DE IMAGENES DIGITALES
e CONEXION CON SISTEMA DE EQUIPOS RAYOS X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,
ECOGRAFIA ETC.
SISTEMA BASADO EN WEB
BAJO PROTOCOLO DICOM
SIN LIMITE DE USUARIOS (ESPECIFICAR)
SISTEMA DE FACIL MANEJO INTUITIVO Y EN ESPANOL
NO REQUIERE DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA VISUALIZAR IMAGENES Y PERMITIRA SU
EXPORTACION A COMPUTADORES NORMALES
DEBE INCLUIR SERVIDOR SEGUN FABRICANTE (ESPECIFICAR)
« SEDEBE GARANTIZAR CONECTIVIDAD CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE EQUIPOS DE
IMAGENOLOGIA
« CON UN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MIiNIMO DE 8TB O MEJOR PARA AL N.ENOS 3 ANOS
DE ALMACENAMIENTO

*® o e & o

ENMIENDA: 24
ITEM 191 TORRE LAPAROSCOPlA

Dice: S

DURACION MIN!MA DE LA LAMPARA: 5 00 HORAS

Debe Decir:

DURACION MINIMA DE LA LAMPARA 30.000 HORAS O MAYOR

ENMIENDA: 25
ITEM 194: VENTII.ADOR DE TRANSPORTE

Dice:

. runuones Y TENDENCIAS MINIMAS CONTROL Y Momrommc:én
PRESION INSPIRATORIA, PRESION CONTROL Y/O PRESION MAXIMA EN LAS VIAS AEREAS.
PRESION SOPORTE
PRESION ESPIRATORIA FINAL POSITIVA
TIEMPO ESPIRATORIO
FRECUENCIA DE RESPIRACION
VOLUMEN INSPIRATORIO
e« VOLUMEN CORRIENTE ESPIRATORIO
o AJUSTE: 21 - 100%

O 0 0O 0O 0O ©

Debe Decir:

« FUNCIONES Y TENDENCIAS MINIMAS CONTROL Y Momroamcnon

PRESION INSPIRATORIA, PRESION CONTROL Y/O PRESION MAXIMA EN LAS VIAS AEREAS.
PRESION SOPORTE

PRESION ESPIRATORIA FINAL POSITIVA

TIEMPO ESPIRATORIO

FRECUENCIA DE RESPIRACION

VOLUMEN INSPIRATORIO

VOLUMEN CORRIENTE ESPIRATORIO

o 0 0

o]

o 0

o




ENMIENDA: 26

ITEM 194: VENT LADOR DE TRANSPORTE

TIEMPO INSPIRATORIO 10 SEG O MENOR .

DepEDecil: = abwTERc

TIEMPO INSPIRATORIO 10SEG O MEJOR

ENMIENDA: 27
ITEM 195: VISUAI.IZADOR DE VENAS

Dice: e i if =

DlSTANCU\ DEME?QYECCSON POS|T|VA EFECTIVA DE 28 CM O MAYOR.

DISTANCIA DE PROYECCION POSITIVA EFECTIVA DE 25 CM O MAYOR.

ENMIENDA: 28
CONDICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS PARA EL EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE
LABORATORIO

Dice: e

TODO EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O RI:PARACION ES RESPONSABILIDAD DEL
PROVEEDOR, ESTE NO DEBE EXCEDER DE LOS CINCO (5) DIAS CALENDARIO, DESDE LA
NOTIFICACION DE MANERA VERBAL O ESCRITA, UN TIEMPO MAYOR AL FIJADO SERA
CONSIDERADO COMO UN DANO Y PERJUICIO A LA INSTITUCION POR LO CUAL SE DEBERA
SUSTITUIR POR OTRO EQUIPO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, HASTA SOLUCIONAR EL
PROBLEMA

Debe Decir:

TODO EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O REPARACI@N ES R’ESPONSABIUDAD DEL
PROVEEDOR, ESTE NO DEBE EXCEDER DE LOS CINCO (5) DIAS CALENDARIO PARA SU ATENCION
DESDE LA NOTIFICACION DE MANERA VERBAL O ESCRITA, UN TIEMPO MAYOR AL FIJADO SERA
CONSIDERADO COMO UN DANO Y PERJUICIO A LA INSTITUCION POR LO CUAL EL PROVEEDOR
DEBERA SUSTITUIR POR OTRO EQUIPO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, HASTA SOLUCIONAR EL
PROBLEMA O REALIZAR LA COMPRA DE SERVICIOS EN CASO DE EQUIPOS DE GRAN
ENVERGADURA




